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INDEPENDANCE ET EXPERTISE,
POUR LE PROGRES DE LA SANTE A DOMICILE

Protocole d’évaluation technique des dispositifs d’oxygénothérapie

en mode pulsé

Objectifs :
e Controle des caractéristiques générales du dispositif.
e Mesures des volumes bolus délivrés avec contréle de la forme des bolus.
e Mesures de la fraction d’oxygéne (FO;) en sortie de lunette.
e Mesures de la fraction d’oxygéne inspirée (FiO,).

e Contrble du seuil de déclenchement (trigger inspiratoire) et du délai de déclenchement de
I’envoi des bolus.

e Vérification de la synchronisation du dispositif avec la respiration du patient simulé.

Protocole :

Le volume, la forme et la FO; sont mesurés via la chaine de mesure étalonnée a température et
pression atmosphérique ambiantes avant le début des tests. Le volume fourni par le dispositif est
mesuré en aval d’une lunette standard équipant le dispositif d’oxygene.

Le seuil de déclenchement, le délai de déclenchement et la fraction d’oxygene inspirée sont
obtenues en utilisant le poumon servo-actif.
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